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KULLANIMA HAZIRLIK 

Tartı aleti, ambalajından çıkartıldıktan sonra “MONTAJ UYARILARI” bölümündeki resimler ve 
uyarılar dikkate alınarak montajı yapılır.  

Boyunlu modellerde boyun istenen açıda ayarlandıktan sonra boyun bağlantı vidası sıkılarak 
sabitlenir.  

Yere paralel, sarsıntısız, hava cereyanına maruz kalmayacak bir yere yerleĢtirilir. 

Yere paralelliği sağlamak için su terazisi alt ayaklar döndürülerek dengeye getirilir. (Su terazisinin 
kabarcığı iĢaret çemberinin içinde kalmalıdır.) 

Adaptör topraklı bir prize takılır (220 V), tartı aletinin adaptör giriĢine bağlanır. Açma / kapama 
anahtarı ile tartı aleti çalıĢtırılır. 

NOT: Akülü modellerde ilk kullanımdan önce adaptöre takılı Ģekilde en az 8 saat Ģarj edilmelidir. 

NOT: Arka ve boyun göstergeleri bulunan modellerde, bu göstergelerin üzerinde koruyucu bantlar 
vardır. Bu bantların çıkartılması göstergelerin daha net görülmesini sağlar. Paslanmaz çelik 
platformlu modellerde , platformu koruyan beyaz veya mavi bir  bant olabilir. Varsa kullanmadan 
önce bu bant çıkartılmalıdır. 

MONTAJ UYARILARI 

EGEB, MEB BASKÜL MONTAJLARI: 
 
 
Boyunu alt Ģaseye 4 adet metrik 10x25 imbus baĢ vidayla bağlayınız. 
 

 

 
 

Siperi  10x25 anahtar baĢ vidalarla yerine monte ediniz. 
 
 
 
 
 
 
Ġndikatörü Ģekildeki gibi boyuna yerleĢtiriniz. 
Kilitlendikten sonra tekrar çıkarmayınız. Ġndikatörü 
boyundan ayırmak isterseniz boyun bağlantı 
plastiğinin yanındaki iki vidayı sökünüz. 
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GENEL UYARILAR 

Á Bir arıza durumunda “SERVĠS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER” bölümünde 
açıklanan Ģekilde hareket edilmelidir. 

Á Temizlik iĢlemine baĢlamadan önce cihazın kapatılması ve adaptörü çıkartılarak Ģebeke ile 
bağlantısının kesilmesi gerekmektedir. Cihaz deterjanlı suyla nemlendirilmiĢ bir bezle silinerek 
temizlenmelidir. Benzin, gaz, tiner gibi sıvılar ve sert temizleme maddeleri kesinlikle kullanılmamalıdır. Ġyice 
kuruduktan sonra Ģebeke bağlantısı yapılmalıdır. 

Á Nakletmek gerektiğinde, tartı aletinin üzerine gelecek darbelere karĢı platform çıkartıp (çıkarılabilir 
platformlu cihazlar için) taĢımalıdır. Orijinal ambalaj ve köpüklerle taĢınması nakliye sırasında cihazın zarar 
görme riskini azaltacaktır. Nakliye sırasında ambalaj üzerindeki taĢıma kurallarına mutlaka uyulmalıdır. 

Á Platformun üzerine tartı aletinin maksimum çekerinden fazla ağırlık konulmamalıdır. (Plaka üstündeki 
“max.” Değeri). Ölçüm elemanı hasar görebilir. 
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Á Adaptör mutlaka topraklı prize takılmalıdır. Prizin toprak hattı olup olmadığından emin değilseniz 
ehliyetli bir elektrikçiye kontrol ettirin. Tartı aletinde akü olsa da mümkün olduğunca adaptör takılı 
kullanılmalıdır.  

Á Adaptör kablosu zarar görmeyeceği (üzerine basılmayacağı, baĢka bir eĢya tarafından ezilmeyeceği) ve 
mümkün olduğunca az hareket edeceği bir Ģekilde yerleĢtirilmelidir. 

Á Adaptör prizden veya tartı aleti üzerinden çıkartılırken kesinlikle kablodan çekilmemelidir. Prizden 
adaptörün kendisi tutulup çıkartılmalıdır. 

Á Tartı aletinin üzeri naylon veya benzeri bir örtü ile örtülmemeli, ayakları dıĢında hiçbir yere temas 
etmemelidir. 

Á Halka doğrudan satıĢlarda kullanılan tartı aletlerinin yerleĢimi ağırlık, birim fiyat ve tutarın müĢteri 
tarafından rahatlıkla görülebileceği Ģekilde yapılmalıdır. Eğer tek gösterge varsa hem kullanıcı hem de 
müĢteri görebilecek Ģekilde yerleĢtirilmelidir. 

¶ NOT: ¦zerinde ñHalka Doĵrudan Satēĸlarda Kullanēlamazò ibaresi olan tartē aletleri, halka doĵrudan 
satēĸ ama­lē kullanēlmamalēdēr. 

Á Akülü modellerde akünün kullanım süresi kullanım Ģekline göre ciddi değiĢkenlikler göstermektedir. 
BroĢürlerde belirtilen süreler akünün en uzun süre dayanacağı kullanım Ģartlarına göre ölçülmüĢ sürelerdir. 

Platform boĢken LED göstergeli bir cihazda yanıp sönen nokta gösterme durumu iptal edilip normal ağırlık 
gösterilirse, akünün süresi 3 - 4 kat azalmaktadır. 

Á Akünün 2 senede bir değiĢtirilmesi gerekmektedir.  

Á Emniyet Ģeritleri veya plakası sökülmüĢ ya da tahrip edilmiĢ tartı aletleri garanti kapsamı dıĢındadır. 

 

YASAL KULLANIM UYARILARI 

Üzerinde “ALIM VE SATIM ĠġLERĠNDE KULLANILAMAZ” ibaresi bulunan cihazlar için bu bölümü dikkate 
almayınız.  

Á Veri plakası üzerindeki “CE” iĢaretinin yanında bulunan rakam, doğrulamanın 
yapıldığı yılı göstermektedir. Bu doğrulama cihazın mühürlemesi bozulmadığı 
takdirde iki yıl için geçerlidir. Bu tarihten itibaren her iki yılda bir (ġubat ayı sonuna 
kadar) Ölçüler ve Ayarlar Memurluğu‟na baĢvurarak cihazın periyodik muayenesi 
yaptırılmalıdır. Aksi halde cihaz alım ve satımda yasal olarak kullanılamaz. 

Á Herhangi bir arıza durumunda tamirat mutlaka yetkili servise yaptırılmalıdır. Tamirat sonrasında mühür 
bozulmuĢ ise (açılıĢtaki sayaç değeri ile kalibrasyon sayaç etiketi üzerindeki sayı aynı değilse) cihazın 
muayenesinin bağlı bulunulan Ölçüler ve Ayarlar Memurluğu‟nca yapılması gerekmektedir. 

Á Periyodik veya tamirat sonrası muayene ve mühürleme iĢlemi için Yetkili Servis„ten boĢ bir “Servis 
Sayaç Etiketi” alınmalı ve bu etiket ile beraber muayeneye gidilmelidir. Muayene iĢlemleri ile ilgili ayrıntılar 
www.temterazi.com internet sitesinden bulunabilir.  

Á AĢağıda ayrıntıları verilen  

¶ Veri plakası , “yeĢil M” ve Kalibrasyon Sayaç Etiketi 

¶ Emniyet Ģeritleri 

¶ üzerinde yapılacak herhangi bir tahribat ürünü yasal kullanım dıĢı bırakacaktır. Bu durumdaki bir ürünün 
yeniden doğrulamasının (muayene ve mühürleme) yapılması gerekmektedir. Bu Ģekilde kullanılması ve 
tekrardan doğrulamasının yapılması ile ilgili bütün yasal sorumluluk kullanıcıya aittir. 
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G¿venlik  M¿h¿rleme Ayrēntēlarē: 

Kalibrasyon Sayaç Etiketi üzerinde yazan sayı ile tartı aletinin ilk açıldığında görülen “C” ile baĢlayan 

sayının aynı olması gerekmektedir. Bu iki sayının aynı olmaması mührün bozulduğu 
anlamına gelir.              

 

         
BaĢlangıçta ekranda görülen  Sayaç etiketi 

           sayaç değeri 
(Her ikisinin de aynı olması gerekmektedir) 

 

Tartı Aletinin ağırlık ölçümü ile ilgili ayarlarına dıĢarıdan herhangi bir müdahale yapılırsa açıldığında 
görünen sayı otomatik olarak artar ve böylece sayaç etiketi ile bu sayı birbirini tutmamıĢ olur. Bu durum tartı 
aletinin güvenliğinin bozulduğu anlamına gelir ve emniyet Ģeridinin tahrip olması gibi bu durumda da 
yeniden doğrulama yapılması gerekmektedir. Bu Ģekilde kullanılması ve tekrardan doğrulamasının 
yapılması ile ilgili bütün yasal sorumluluk kullanıcıya aittir. 

NOT: Tartı aletinin ağırlık ölçümü ile ilgili ayarları özel bir Ģifre ile koruma altına alınmıĢtır. Dolayısı ile 
yanlıĢlıkla bu ayarların değiĢmesi ve sayacın artması imkânsızdır. Bu sayacın artması bilinçli bir 
müdahalenin delilidir ve sorumluluğu tamamı ile kullanıcıya aittir. 

Doğrulama etiket yerleri: 

o Veri plakasının üzerinde TEM logolu emniyet Ģeridi (hologram) bulunmalıdır.(ġekil 3) 

 
Tek platformlu tartı aleti plakası 

 
o Kalibrasyon Sayaç Etiketi üzerinde TEM logolu emniyet Ģeridi (hologram) bulunmalıdır. Ġndikatörlerde 
yük hücresi seri numarası bu etikette bulunmaz. 

 

Ġndikatör Kalibrasyon     Servis 

    Sayaç Etiketi                         Sayaç Etiketi 
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o Cihazın içinde ölçüm elemanlarını koruyan metal kutunun üzerinde TEM logolu emniyet Ģeridi 
(hologram) bulunmalıdır. 

  

ġekil 5 

Platform bağlı ise: 

o Platformun tartı aletine bağlandığı soketteki emniyet Ģeridi üstündeki seri numarası (B) ile plaka 
üzerindeki seri numarası (A) aynı olmalıdır.  

 

ġekil 6 

Bakanlık tarafından onaylanmıĢ damga planının ilgili sayfalarını kılavuzun sonunda bulabilirsiniz. 

Güvenliğin yazılımsal olarak sağlandığı terazinin damga planı sayfa no 5, Ģekil 7, Ģekil 8 ve Ģekil 9‟a göre, 
indikatörlerin damga planı ise sayfa no 3‟e göre güvenlik altına alınmıĢtır. 

Ġkinci platform bulunan tartı aletlerinde ikinci platform ise damga planında sayfa no 4, yöntem a) ya göre 
güvenlik altına alınmıĢtır. 

o Platform üzerinden Platform Tanıtıcı etiketi bulunmaktadır.  

 

o Bağlantı kutusu (Junction Box) kullanılıyorsa üzerinde açılmayı engelleyici emniyet Ģeridi 
bulunmalıdır. Bu etiket tahrip edilmemelidir. 

 

Veri Plakaları:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CE iĢareti, iĢaretin iliĢtirildiği yılın 
son iki rakamı ve AT tip onay 
sertifika numarası. 

 
Ġlk doğrulamaya ait YeĢil M etiketi. 

Max En büyük kapasite 

Min En küçük kapasite 

e = Doğrulama ölçek aralığı 
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Ġndikatör Model Plakası:      Platform Tanıtıcı Etiketi:  

 

 Güvenlik Etiketleri (Emniyet ġeritleri):   TEM Logolu  Emniyet   ġeridi (Hologram) 

 

    
 

 

 

Kalibrasyon Sayaç Etiketi:    Servis Sayaç Etiketi: 

 

                           

 

 

YASAL KULLANIM ĠLE ĠLGĠLĠ DĠĞER UYARILAR 

Á Bakım Sonrası Sayaç Etiketi sadece ve sadece sayaç değeri doğru olduğu ve Ölçü ve Ayar 
Müdürlüğü‟nün ilgili mührü olduğu zaman geçerlidir. 

Á Tartı aletinin kendisi “yeĢil M”, bağlanan remote (uzak gösterge), bilgisayar veya yazıcı gibi 
çevrebirimleri “kırmızı M” etiketi taĢımak zorundadır. 

Á Doğrulaması yapılmıĢ bir tartı aletine bağlı olan ve üretici(TEM) tarafından sağlanmıĢ bir yazıcıdan 
alınan çıktılar, ticari iĢlerde kullanılabilir. (Halka doğrudan satıĢlar hariç) 

Á Yazıcı veya PC çıkıĢlı ilk doğrulaması yapılmıĢ her TEM marka tartı aletinde standart olarak Alibi (kanıt) 
hafızası vardır. Çıktısı alınan her tartım bu hafızaya kaydedilmektedir. Alibi hafızasının varlığı nedeni ile 
yazıcı çıktıları yasal olarak kullanılabilir. 
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GÖSTERGE ve TUġ TAKIMI 

Sıfır Sembolü O  : Yük platformunun boĢ olduğunu gösterir. Bir ürün tartılmadan önce, 

platform boĢ iken O  sembolü yanmıyor ise “O ” tuĢuna basılarak sıfır alınmalıdır. Aksi halde hatalı 
ölçüm yapılabilir. 

Denge Sembolü D  : Yük platformunun üstündeki ağırlığın dengede olduğunu gösterir. 
Ürün konulurken, kaldırılırken söner. D  sembolü görünmüyorsa göstergede gösterilen ağırlık doğru 
olmayabilir. Bu nedenle ürünü platforma koyduktan sonra ağırlığını okumak için D  sembolünün 
görünmesini beklemek gerekmektedir. 

NET Sembolü NET:  Gösterilen ağırlık değerinin, NET ağırlık (Dara ağırlığı çıkartılmıĢ) olduğunu belirtir.  

Hafıza Sembolü    M : Toplam hafızanın içi dolu olduğunda yanıp söner. Hafıza içeriği 

gösteriliyorken sürekli görünür. 

W1 ve W2 Sembolleri:  Tartım esnasında kullanılmakta olan tartım aralığını gösterir. (Sadece çok 

aralıklı tartı aletleri için geçerlidir.) Tartı aletinin Max, min, e değerleri için cihazın plakasına bakılmalıdır.  

Sayı TuĢları : (“0”, “1” … “9”) MüĢteri numarasının veya diğer değiĢkenlerin girilmesinde kullanılır.  

C    TuĢu : MüĢteri numarasının veya diğer değiĢkenlerin sıfırlanmasında kullanılır. 

T       TuĢu : Platform üzerine konulan yükün dara olarak kabul edilmesi için kullanılır. 

O    TuĢu : Platform üzerinde yük olmadığında sıfır alır. (ağırlık göstergesinin tam sıfıra getirilmesini 
sağlar) 

F   TuĢu : Ayarlar menüsüne ve benzeri ek fonksiyonlara ulaĢım için kullanılır. 

A    TuĢu : ĠĢlevsizdir. 

yaz  TuĢu : Yazıcıdan çıktı almak için kullanılır. (Yazıcı özelliği varsa)  

dolu TuĢu : ĠĢlevsizdir. 

boĢ TuĢu : ĠĢlevsizdir. 

iptal TuĢu : ĠĢlevsizdir. 

rapor TuĢu : Girilen tarihten rapor alma tarihine kadar olan kayıtların, rapor çıktısının alındığı menüye 
ulaĢmak için kullanılır. Sadece geri sayım esnasında iĢlevseldir. 

günlük rapor    TuĢu : Sadece girilen tarihe ait rapor çıktısının alındığı menüye ulaĢım için kullanılır. 
Sadece geri sayım esnasında iĢlevseldir. 

MüĢteri numarası     TuĢu :.ĠĢlevsizdir. 

2 2 
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ĠLK ÇALIġTIRMA 

Cihaz, gösterge üzerindeki tüm simgelerin yandığı bir gösterge testi ile açılır. . Sonraki 10 sn. süresince 
göstergede cihazla ilgili bilgiler görülür. Ardından kısa bir süre maksimum çeker ve taksimat görülür ve cihaz 
tartıma hazır hale gelir. 

Cihaz kefesi dengede ise Gºstergede sēfēr deĵeri gºr¿l¿r. D  sembolleri yanar. Tartēma hazēr hale gelene 
kadar platformun ¿zerine hi­bir ĸey konulmamasē gerekmektedir. Eĵer cihaz kefesi denge durumunda 
deĵilse cihaz dengeye gelene kadar gºstergede   ñdenge ò  uyarēsē vererek kullanēcēyē uyarēr. 

AçılıĢ esnasında Set 2 – 7 On konumda ise ve ağırlık göstergesi “0.000 ” değil ise; otomatik dara alır ve  
Set 2-8  Off konumunda ise NET sembolü yanar. Otomatik dara alındıktan sonra ağırlık göstergesi “0.000 ” 
olur.  

Eğer Set 2 -8 ON konumunda cihaz açılıĢ sonunda üzerinde bulunan değeri gösterir ancak, kendi içersinde 
otomatik dara almıĢtır. 

KULLANICI MENÜSÜ  

 

 

 

Protem-L yazısı ve TEM logosunun üzerindeki, yukarıdaki resimde “1” ile gösterilen – tuĢ takımının en 
solunda- isimsiz tuĢa 3 saniye boyunca basıldığında kullanıcı menüsüne girilmektedir. 

Ġlk girildiğinde; 1 numaralı göstergede :  “tarih ”  3 numaralı göstergede de içerisinde bulunan tarihi 
yazması gerekmektedir. Örneğin “ 22.05.09 ” Ģeklinde yazar. 

 

Protem-L yazısı ve TEM logosunun üzerindeki  -tuĢ takımının en solundan ikinci, yukarıdaki resimde “2” ile 
gösterilen isimsiz tuĢa her basıldığında menü değiĢecektir. 

Sırasıyla; Tarih, Saat ve Litre katsayı görünecektir. 

¶ Tarih için; 1 numaralı göstergede “tarih ”  yazdığında 3 numaralı gösterge “ 22.05.09 ” 
Ģeklinde tarih yazar. 

¶ Saat için; 1 numaralı göstergede “SAAt ”  yazdığında 3 numaralı gösterge “ 00.16 .57 ” 
Ģeklinde saat yazar. 

¶ Litre katsayısı için; 1 numaralı göstergede “Litre ”  yazdığında 3 numaralı gösterge   
“00 1 .030 ” Ģeklinde litre katsayısı  yazar. 

 

Tarih DeğiĢikliğinde kayıtların güvenliği için bazı önlemler alınmıĢtır.   

Eğer tarih herhangi bir nedenle son alınan kayıttan önceki bir tarihe alınmak istenildiğinde, 

Son alınan kayıt tarihinden  2 sene ileriye alınmak istenildiğinde 

gösterge “ER12 ” yazacak ve yazıcıdan “ Tarih/saat Hatası” Ģeklinde uyarı verecektir. 

Bu durumda tarihi istenilen tarihi almak için 10.6 menüsünden tüm kayıtlar silinmelidir. Cihaz içerisindeki 
kayıtlar silinmeden mutlaka rapor alınmalıdır. 

 Cihaz içerisindeki tüm kayıtlar silindikten sonra tarih istenilen tarihe getirilebilir. 

4 
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Kullanıcı sayı tuĢları yardımıyla ilgili değeri değiĢtirerek, Protem-L yazısının üzerindeki – tuĢ takımının en 
solunda- tuĢa bastığında hafızaya kaydeder. 

Kullanıcı menüsünden çıkmak için Protem-L yazısının üzerindeki – tuĢ takımının en solunda- isimsiz tuĢa 3 
saniye boyunca basılması gerekmektedir. 

 

Dolum iĢlemi yapılır. D  sembolünün yanması beklenir. Göstergede ürün ağırlığı ve bu ağırlık değerine 
karĢılık gelen litre okunur. 

 

Platformun üzerinde yükün olmadığı durumda, ağırlık göstergesinde “0.000 ” değerinin görülmesi, D  
sembolünün yanıyor olması gerekir. Göstergedeki değer sıfır değilse (ya da D  sembolü yanmıyor ise) 
T  tuĢuna basılıp sıfır alınır. 

 

DĠKKAT: Platformun üzerine kesinlikle tartı aletinin maksimum çekerinden fazla ağırlık konulmamalıdır. 
(Plaka üzerinde “max” ifadesi ile belirtilmiĢtir.) 

Dolum iĢlemi platforma darbe etkisi yapmayacak Ģekilde yapılmalıdır aksi takdirde ölçüm elemanı zarar 
görebilir. 

Maksimum çeker değerinin üzerine çıkıldığında ağırlık ve litre gösterilmez. Set 4 – 1 ve Set 4 – 2 doluluk 
kontrolü ayarları uygulama düĢünülerek uygun Ģekilde yapılmalı ve doluluk kontrolü sonucundaki görsel ve 
iĢitsel mesajlar kullanım esnasında dikkate alınmalıdır. 

 

KAZANLI ve GÜĞÜMLÜ MOD SEÇĠMĠ 

Cihazın güğümlü moda çalıĢması için cihazın 

o Menu 2.7 Silo Modu OFF konumundan olmalıdır. 

Cihazın kazanlı moda çalıĢması için cihazın 

o Menu 2.7 Silo Modu ON konumundan olmalıdır. 

Kullanıcının isteğine göre, cihaz açılıĢından sonra, Brüt  ağırlık değerini veya Net ağırlık değerini 
göstermesini; 

o Menu 2.8 Brüt Değer Gösterme ON/OFF ile ayarlanabilir. 

Menu 2.8 Brüt Değer Gösterme ON durumunda, cihaz üzerinde bulunan tüm ağırlığı göstermektedir. 

Menu 2.8 Brüt Değer Gösterme OFF durumunda, cihaz açıldıktan sonra ve çıktı verdikten sonra dara alır ve 
üzerine koyulan değeri gösterir. 

DĠKKAT: Cihaz farklı bir moda çalıĢması için ayarlandıktan sonra mutlaka kullanım öncesinde kapatılıp, 
açılmalıdır. 

 

KAZANLI TARTIM 

Cihaz açılıĢta  Menü 2.8 (Brüt değer gösterme) OFF konumunda ise 

o Ağırlık göstergesinde “0.000 ” görülmelidir 

Cihaz açılıĢta Menü 2.8 (Brüt değer gösterme) ON konumunda ise; 

o Ağırlık göstergesinde kefe üzerinde bulunan  ağırlık değerini gösterir. 

o MüĢteri numarası sayı tuĢları ile girilir. 

Girilen kullanēcē numarasē, kullanēcē numarasē hanesinde gºr¿l¿r. 

Eĵer Menu 2.8 Br¿t deĵer gºsterme ON konumunda ise M¿ĸteri numarasē girildiĵinde daha ºnce (cihaz 
a­ēlēĸēnda veya ­ēktē verme esnasēnda almēĸ olduĵu) daraya gºre Net deĵeri gºstermeye baĸlayacaktēr. 

o Platform üzerindeki kazana dolum veya boĢaltma iĢlemi yapılır. 

Aĵērlēk, m¿ĸteri no ve litre gºr¿l¿r. 

4 12 12 
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BoĢaltma iĢlemi esnasında boĢaltılan ağırlık değeri 3kg  ve altına indiği zaman veya negatif (-) değerde ise  
cihaz  sürekli olarak uyarı sesi çıkartır. Kullanıcı iĢlem sonunda  T  ñD  “Dara” tuĢuna veya “Yaz” 
tuĢuna basana kadar sürekli olarak devam eder. 

o Dolum iĢlemi tamamlandıktan sonra yaz tuĢu ile çıktı alınır. 

M¿ĸteri numarasē ve toplam litre gºr¿l¿r. Bu gºsterimde iken ­ēktē kopyalarē yaz tuĸuna basēldēĵē s¿rece 
verilir. Yaz tuĸu dēĸēndaki bir tuĸ ile tartēma dºn¿l¿r 

o Yaz tuĢtu dıĢındaki bir tuĢla ile tartımdan dönüldükten sonra göstergelerde son yapılan iĢlem bilgileri 
anlamsız bir tuĢa basana kadar tutulur. Otomatik dara iĢlemi yapılır. 

 

Kazanlı tartım dolum/boĢaltma çıktı örnekleri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜĞÜMLÜ TARTIM 

o Platformun üzerinde yük olmamalıdır. 

Aĵērlēk gºstergesinde ñ0.000 ò gºr¿lmelidir.  

o MüĢteri numarası sayı tuĢları ile girilir. 

Girilen kullanēcē numarasē, kullanēcē numarasē hanesinde gºr¿l¿r. 

o Dolu güğüm kefenin üzerine konularak dolu tuĢuna basılır. 

Aĵērlēk, m¿ĸteri no ve litre gºr¿l¿r, Ma  sembol¿ flash yapar. 

o Önceki adımlar tekrarlanarak dolu güğüm ağırlıkları ölçülür. 

dolu tuĢu ile hafızaya ekleme iĢlemi yapıldıktan sonra,   müĢteri numarası değiĢtirilemez. 

o Güğüm darası düĢmek için, ağırlık göstergesinde “0.000 ” görülür iken kefenin üzerine boĢ güğüm 
konularak boĢ tuĢuna basılmalıdır. 

Aĵērlēk, m¿ĸteri no ve d¿ĸ¿len litre gºr¿l¿r. 

o Birden fazla güğüm darası düĢmek için bir önceki adım tekrarlanmalıdır. 

dolu ve boĢ tuĢlarına bir kere basıldığında kilitlenirler ve ancak göstergede “0.000 ” değeri görüldükten 
sonra tekrar aktif olurlar.  

 

o Hafızaya ekleme iĢlemi tamamlandıktan sonra yaz tuĢu ile çıktı alınır. 

12 12 12 12 12 12 12 4 

     Sabit satēr 

     Sabit satēr 

     25.05.09 10.22 FĶķ NO:000010 

     M¦ķ.NO: 000025 M¦ķ.ADI: S¿t­¿002 

 

     HACĶM:    186.0 l  

 

     DOLUMDA 10.500kg i­in 

     Litreye ­evrilirken kullanēlan 

     KATSAYI:1.03 0 

     Sabit satēr 

     Sabit satēr 
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Tartēlan g¿ĵ¿m adedi, m¿ĸteri numarasē ve toplam litre gºr¿l¿r. Bu gºsterimde iken ­ēktē kopyalarē yaz 
tuĸuna basēldēĵē s¿rece verilir. Yaz tuĸu dēĸēndaki bir tuĸ ile tartēma dºn¿l¿r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rapor Çıktısının Alınması: 

GÜNLÜK RAPOR 

Tek bir güne ait rapor içeriği verilir. 

o Geri sayım esnasında günlük rapor tuĢuna basılır. 

Gºstergede o g¿n¿n tarihi gºr¿l¿r. 

o GeçmiĢ bir güne ait rapor alınmak isteniyor ise tarih değiĢtirilir. 

Gºstergede girilen tarih gºr¿lmelidir.  

o yaz tuĢuna basılır. 

Yazma esnasēnda ñPrint ò, yazma iĸlemi tamamlandēktan sonra ise Sēil gºr¿l¿r. 

o Rapor alındıktan sonra; 

Ý  C tuĢuna uzun basılarak rapor hafızası silinebilir, 

Ý  Rapor/günlük rapor ile yeni bir rapor alınabilir. 

Ý  iptal tuĢu ile rapor alma menüsünden çıkılabilir. 

Hafızayı sildiğinizde eski günlere ait rapor alamazsınız. 

 

M¿ĸteri numarasē arttēk­a rapor ­ēktēsēnēn alēnma s¿resi de artar. Daha kēsa s¿rede rapor ­ēktēsēnē alabilmek 
i­in m¿ĸteri numaralarē birden baĸlatēlmalē ve sērayla devam ettirilmelidir. ¥rneĵin 1000. adet m¿ĸteri i­in 
kayēt oluĸturulacak ise        1-1000ô e kadar olan m¿ĸteri numaralarē se­ilmeli, sonradan yapēlan yeni m¿ĸteri 
kaydē, sēradaki (1001) m¿ĸteri numarasēna yapēlmalēdēr. 

     Sabit satēr  

     Sabit satēr 

     25.05.09 10.38 FĶķ NO:000012 

 M¦ķ.NO: 000054 M¦ķ.ADI: S¦T 

AĴIRLIK 

1: --- 10.500  

2: ---- 1.000  

3: --- 10.000  

4: --- 50.000  

5: ---- 5.500  

 

HACĶM:---- 63.5l  

4 TARTIM  

 

TOPLAM 66.000kg i­in 

Litreye ­evrilirken kullanēlan 

KATSAYI: 1.030  

Sabit satēr 
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GENEL RAPOR 

Ġki tarih arasının genel dökümünü almak için kullanılır. Girilen rapor baĢlangıç tarihinden, son kayıt tarihine 
kadar olan tartımlar verilir.

1
 

o Geri sayım esnasında rapor tuĢuna basılır. 

Gºstergede  ñ------ ò gºr¿l¿r. 

o Rapor baĢlangıç tarihi girilir. 

Gºstergede girilen tarih gºr¿lmelidir.  

o F tuĢuna basılır, rapor bitiĢ tarihi girilir. 

o yaz tuĢuna basılır. 

Yazma esnasēnda ñPrint ò, yazma iĸlemi tamamlandēktan sonra ise Sil  gºr¿l¿r. 

o Rapor alındıktan sonra; 

Ý  C tuĢuna uzun basılarak rapor hafızası silinebilir, 

Ý  Rapor/günlük rapor ile yeni bir rapor alınabilir. 

Ý  iptal tuĢu ile rapor alma menüsünden çıkılabilir. 

Hafızayı sildiğinizde eski günlere ait rapor alamazsınız. 

 

Göstergede  “------ ” görülüyorken “yaz” tuĢuna basarsanız hafızada kayıtlı ilk günden son kayıt 
olan güne kadar tüm günlere ait rapor verilir. 
 

Rapor çıktı örneği: 

                                      
1
 Rapor hafızası kapasitesi azami 19.700 tartımdır. Çıktısını aldığınız tartım sıklığına göre, hafızayı 

doldurmamak için belli aralıklarla rapor alma sonunda hafızayı siliniz.  

--------- RAPOR Ķ¢ERĶĴĶ---------  

M.ADI    M.NO    Adt    HACĶM: 

   00025    3     957.0l  

   00024     2     1141.0l  

  00026     4      100.0l  

---------    TOPLAM    ----------

TARĶH:25.05.09 30.05.09  

GENEL TOP: 2189.0 l  

--------- RAPOR Ķ¢ERĶĴĶ--------  

M.ADI  M.NO Adt  HACĶM 

   00025      3          957.0l  

   00024     2          1141.0l  

 

-------------- TOPLAM-------------  

TARĶH:25.05.09 

GENEL TOP: 2089.0l  
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MÜġTERĠ NUMARASI BAZLI RAPOR  

Bir m¿ĸteriye ait ge­miĸ tarihli kayētlarē bulmak i­in kullanēlēr. Ķstenen m¿ĸterinin tek bir g¿n i­inde yapmēĸ 
olduĵu tartēmlarē ya da iki tarih arasēndaki tartēmlarēnē bulmak i­in kullanēlabilir.   

o Geri sayım esnasında müĢteri numarası tuĢuna basılır. Ağırlık göstergesinde “ mn usNo  ” litre 
göstergesinde “ ______  ” görülür.  

o Sayı tuĢları ile istenen müĢteri numarası girilir. 

o F tuĢuna basarak müĢteri no kaydedilir. Ağırlık göstergesinde “bas” , litre göstergesinde bugünün tarihi 
görülür.   

o F tuĢuna basarak baĢlangıç tarihi kaydedilir. 
2
 

o Ağırlık göstergesinde “ bitiĢ ”, litre göstergesinde bugünün tarihi görülür. 
3
 

o Yaz tuĢuna basılıp rapor alınır. 

Yazma esnasēnda ñ Print  ò, yazma iĸlemi tamamlandēktan sonra ise Sil  gºr¿l¿r. 

Ý C tuĢuna uzun basılarak rapor hafızası silinebilir, 

Ý  Rapor ile yeni bir rapor alınabilir. 

Ý  iptal tuĢu ile rapor alma menüsünden çıkılabilir. 

 

Menu 10.5 Ayrıntılı MüĢteri Raporu OFF durumundaki rapor; 

  

                                      
2
 BaĢlangıç tarihi değiĢtirilmek isteniyorsa sayı tuĢları ile girilerek F tuĢuna basılır ve kaydedilir. 

3
 BitiĢ tarihi  değiĢtirilmek isteniyorsa sayı tuĢları ile girilerek F tuĢuna basılır ve kaydedilir.  

 

--------- RAPOR Ķ¢ERĶĴĶ---------  

M¦ķ.NO: 00014 

M¦ķ.ADI: ST1 

 

Tarih      Adt      HACĶM: 

 

25.05.09      3     957.0l  

26.05.09      3    1141.0l  

---------    TOPLAM    ----------

TARĶH:25.05.09 26.05.09 

GENEL TOP: 2089.0 l  
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Menü 10.5 Ayrıntılı MüĢteri Raporu ON durumundaki rapor: 

 

PROGRAMLAMA 

BĠLGĠSAYAR BAĞLANTISININ KURULMASI 

Yazıcıya yazdırılan müĢteri isimleri ve çıktıların baĢında ve sonunda bulunan sabit satırlar bilgisayar 
aracılığı ile değiĢtirilebilir.  

Tartı aletinin bilgisayara bağlanması: 

¶ Tartı aletinin üstündeki yazıcı çıkıĢ kablosu (YKABLOIND-PRT) çıkartılır. 

¶ YKABLOIND-PC kablosunun bir ucu indikatörün RS232 çıkıĢına diğer ucu ise bilgisayarın boĢ bir seri 
giriĢine bağlanır. 

¶ “Tem Printer” yazılımı açılır. 

Bilgisayarda yazılımın kurulması ve ilk ayarların yapılması; 

¶ Cihaz ile beraber gelen CD içindeki “Tem Printer” klasöründeki kurulum dosyası çalıĢtırılır. Tem Printer 
kurulum dosyası ile “Tem Printer.exe” yazılımı bilgisayara kurulur. Cihaz açılır. 

¶ Port ayarları “AYARLAR Ą Seri Port” kısmından Süt baskülünün bağlı olduğu seri port seçilir. 

Fiĸ No:00017 

  1:   194.5kg  

TOPLAM: 194.5kg  

HACĶM: 189.0l  

 

Fiĸ No:00018 

  1:   196.0kg  

TOPLAM: 196.0kg  

HACĶM: 190.0l  

 

Fiĸ No: 00019 

  1:   195.5kg  

  2:   196.5kg  

  3:   393.0kg  

TOPLAM: 785.0kg  

HACĶM: 762.0 l  

 

Tarih      Adt      HACĶM: 

26.05.09      3    1141.0l  

----------- G¦N SONU ------------  

-----------  TOPLAM  ------------  

TARĶH: 25.05.09  26.05.09 

GENEL TOPLAM: 2098.0 l  

--------- RAPOR Ķ¢ERĶĴĶ---------  

M¦ķ.NO: 00014 

M¦ķ.ADI:ST1 

 

Fiĸ No:00013  

  1:   195.5kg  

TOPLAM: 195.5kg  

HACĶM: 190.0l  

 

Fiĸ No:00015 

  1:   397.0kg  

  2:   197.5kg  

TOPLAM: 594.5kg  

HACĶM: 577.0l  

 

Fiĸ No: 00016 

  1:   195.5kg  

TOPLAM: 195.5kg  

HACĶM: 190.0l  

 

Tarih      Adt      HACĶM: 

25.05.09      3     957.0l  

----------- G¦N SONU ------------  
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¶  Süt baskülü ayarları için “Teraziler” bölümünden  “Yeni Terazi” butonu ile  Terazi Tipi “Süt Baskülü” ve 
Yazıcı Tipi “Datecs EP50”  olarak seçilir. 

 
Toplam 10.000 adet müĢteri ismi, azami 10 karakter olacak Ģekilde yazıcıdan bastırılabilir (örneğin müĢteri 
numarası 9999 girilerek güğümlü tartım iĢlemi yapıldığında, yazıcıdan alınan çıktıda müĢteri numarası 9999 
ve müĢteri ismi olarak da “MüĢteri 01” yazdırılabilir.) Bunun için tartı aleti YKABLOIND-PC kablosu ile 
bilgisayara bağlandıktan sonra Ģu adımlar takip edilmelidir. 

¶ “Tem Printer” yazılımı çalıĢtırılır. 

¶ “Müstahsiller” sekmesine tıklanır.  Açılan pencerede istenilen numaralara istenilen müstahsil isimleri 

yazılır. . 

¶  Müstahsil isimlerini basküle yüklemek için “Teraziye Yükle” sekmesine tıklanır. Açılan pencereden 
“Müstahsiller” seçilerek “Yükle” butonuna tıklanmalıdır. 

¶ “Tem Printer” yazılımında müĢteri listesinin kaydedildiğine dair bilgi mesajı çıkana kadar beklenir. 

ÇIKTI FORMATININ DEĞĠġTĠRĠLMESĠ-Sabit Satırlar 

Tartı aleti, yazıcı ile YKABLOIND-PC kablosu ile irtibatlandırılır. 

Á Yazıcıdan alınan çıktıların baĢına ve sonuna 2 satır kullanıcı istediği bilgileri yazabilir. Bu bilgileri 
girmek için tartı aleti bilgisayara bağlandıktan sonra aĢağıdaki adımlar takip edilir.  

¶ “Tem Printer” yazılımı çalıĢtırılır. 

¶ “Sabit Satırlar” sekmesine  tıklanır. 

¶ Açılan formda satır numarası ve satıra eklenecek bilgi girilir. 

¶ Sabit Satırları basküle yüklemek için “Teraziye Yükle “ Sekmesine tıklanır. Açılan pencereden “Sabit 
Satırlar” seçilerek “Yükle” Butonuna tıklanmalıdır. 

¶ Sabit satırın kaydına ait onay mesajı beklenir. 

Á Yazıcıdan alınan çıktıların boyu kısaltılabilir. FiĢ boyunu uzatabilmek için, kullanılmayan sabit 
satırlara boĢluk karakteri aĢağıdaki adımlar izlenerek girilmelidir. 

¶ Tem Printer  yazılımı çalıĢtırılır. 

¶ “Sabit Satırlar” sekmesine  tıklanır. 

¶ Açılan pencerede kullanılmasını istenilmeyen satır varsa o satırın “Kullan” Ģeçeneği iptal edilir. 

¶ Sabit Satırları basküle yüklemek için “Teraziye Yükle “ Sekmesine tıklanır. Açılan pencereden “Sabit 
Satırlar” seçilerek “Yükle” Butonuna tıklanmalıdır. 

¶ Sabit satırın kaydına ait onay mesajı beklenir. 
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Cihaz içindeki bilgilerin bilgisayara alınması(yedekleme): 

Bu iĢlemi yapabilmek için öncelikle “Tem Printer programē.” Dosyası çalıĢtırılır. Ayarlar bölümünden ilgili 
bilgisayar ayarları yapıldıktan sonra indir sekmesine tıklanır. Burada ki istenilen bölümler seçilerek indir 
denildikten sonra tüm bilgiler bilgisayara indirilmiĢ olacaktır. 

Bütün iĢlemler bittikten sonra ise ayarlar menüsünden yedeklenen ve yapılan iĢlemlere ulaĢılabilir. 

Alibi menüsünden ise cihaz üzerinde bulunan o zamana kadar yapılan kayıtlı  iĢlemler görüntülenebilir.  

NOT:  Bu iĢlem birkaç dakika süreceğinden cihazınızı kapatmayınız. 

NOT: Alibi sekmesi seçildiğinde bu iĢlemin yapılması 15 ile 20 dakika arasında zaman alacağından 
cihazınızın adaptör bağlantısının takılı olduğundan emin olun. Bu iĢlem baĢladıktan sonra bu iĢlem bitene 
kadar program kapanmayacağından ancak cihazın kapanması ile bu iĢlem yarıda kesilebilir. 

AYARLAR 

o F   tuĢuna 3 saniye basarak Ayarlar menüsüne girilir. 

Aĵērlēk gºstergesinde ñSetò yazēsē ile birlikte ñana men¿ noò, birim fiyat gºstergesinde ñalt men¿ noò, tutar 
gºstergesinde ise deĵer vardēr.  

o F  tuĢu ile sıradaki ana menüye geçilir. 

o O  tuĢu ile sıradaki alt menüye geçilir. 

On /Off  tipindeki bir değeri değiĢtirmek için: 

¶ T  tuĢuna basılır. 

Sayı tipindeki bir değeri değiĢtirmek için:  

¶ Sayı tuĢlarından yeni değer girilir.  

¶ F  tuĢuna basılarak yeni değer kaydedilir. 

o F  tuĢuna 3 saniye basarak ayarlar menüsünden çıkılır. 

Ayarlar menüsünden çıkıldıktan sonra, sağlıklı bir tartım için cihaz bir kez kapatılıp tekrar açılmalıdır. 

ÖRNEK: Otomatik Sıfır Alma özelliğinin sürekli devre dıĢı olması için Set 2-4 değerinin “ Off ” yapılması 
gerekir. (2: ana menü no, 4: alt menü no).Bunun için: 

  F  tuĢuna 3 saniye basılır 

  Aĵērlēk gºstergesinde ñ Set 1  ò, birim fiyat gºstergesinde ñ 1  ò, tutar gºstergesinde Set 1 ï 1ôe ait 
deĵer vardēr. 

 F  tuĢuna 1 kez basılır. 2 no.lu ana menüye geçilir           (Sıfırlama) 

  Aĵērlēk gºstergesinde ñ Set 2  ò, birim fiyat gºstergesinde ñ 1  ò, tutar gºstergesinde Set 2 ï 1ôe ait 
deĵer vardēr. 

 O  tuĢuna 3 kez basılır. 4 no.lu alt menüye geçilir. (Otomatik Sıfır Alma) 

  Aĵērlēk gºstergesinde ñ Set 2  ò, birim fiyat gºstergesinde ñ 4  ò, tutar gºstergesinde Set 2 ï 4ôe ait 
deĵer vardēr. 

 T  tuĢuna basarak tutar göstergesindeki değer      “  Off  ” yapılır. 

  Aĵērlēk gºstergesinde ñ Set 2  ò, birim fiyat gºstergesinde ñ 4¿ò, tutar gºstergesinde “ Off  ” vardēr. 

 F  tuĢuna 3 saniye basarak ayarlar menüsünden çıkılır, normal tartıma dönülür.   

 Cihaz kapatılır ve tekrar açılır. 
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AYARLAR MENÜSÜ: 

(Parantez içindeki değerler fabrika çıkıĢ 
ayarlarıdır.) 

1.Dara 

1.1 Dara alma dengeye bağlı    (On) 

(Onaylē ise On ve deĵiĸtirilemez) 

1.2 Küçük dara alınamaz  (On) 

Ge­erli daradan daha k¿­¿k dara (Negatif net 
deĵerde) 

(Onaylē ise On ve deĵiĸtirilemez) 

1.3 Interface üzerinden dara alma (Off)
 Bu modelde yok. 

2. Sıfırlama: 

2.1 BaĢlangıç otomatik sıfır alma (On)
 (Onaylē ise On ve deĵiĸtirilemez) 

2.2 Sıfırlama tuĢu aralığı kontrolü < 2% 
 (On) (Onaylē ise On ve deĵiĸtirilemez) 

2.3 Sıfırlama dengeye bağlı   (On)
 (Onaylē ise On ve deĵiĸtirilemez) 

2.4 Otomatik Sıfır Alma   
 (On) 

Gºsterge 5 sn.den fazla dengede ve sēfērēn 
altēnda ise sēfēr alēnēr 

2.5 Otomatik Sıfır Takibi  (On) 

ON ise: Gºsterge sēfēr ise ve denge 
varsa Otomatik Sēfēr Takibi yapēlēr. 

 OFF ise: devre dēĸēdēr. 

NOT : Dara varsa otomatik sēfēr takibi 
­alēĸmaz. 

2.6 Interface Üzerinden Sıfır Alma (Off)
   Bu modelde yok 

2.7 Silo Modu    
 (Off) 

ON ise: Silo Modu Aktif (Kazanlē) 

OFF ise: Silo Modu Pasif (G¿ĵ¿ml¿) 

2.8 Brüt Değer Gösterme   
 (Off) 

ON ise:Normal durumda Br¿t Deĵer gºsterir. 

OFF ise:  Normal durumda Net Deĵer gºsterir. 

3. Toplam Hafızası, Birim Fiyat: 

3.1 Toplamı Göstermeden Ekleme (On)
 Bu modelde yok. 

3.2  Geçici Birim Fiyat  (Off) 

Bu modelde yok. 

3.3  “Dolu””BoĢ” ile ekleme dengeye bağlı(On) 

(Onaylē ise On ve deĵiĸtirilemez) 

4. Limitleme:   
 Bu modelde yok. 

5. LCD / Saat  Ayarları: 

5.1 LCD kontrast seviyesi  (Off) 

0-9 arasē bir deĵer alabilir. 

5.2 LCD aydınlatması parlaklık seviyesi
 (Off) 

0-9 arasē bir deĵer alabilir. 

5.3 Tarih   

Ķlk iki basamak:      g¿n 

Sonraki iki basamak:  ay 

son iki basamak:  yēl 

5.4 Saat     

Ķlk iki basamak:      saat 

Sonraki iki basamak:  dakika 

6. Güç Yönetimi Ayarları: 

6.1 BoĢ Kefe Özel Gösterge  (On) 

ON ise: ak¿l¿ kullanēm esnasēnda, platform ¿zerinde 
30 saniye boyunca y¿k¿n bulunmadēĵē durumunda 
gºstergede yanēp sºnen bir nokta ­ēkar. (LCD li 
cihazlarda  ñ------  ñ gºr¿l¿r. ) 

OFFise: ­alēĸmaz.  

6.2 Güç Yönetimi   (On) 

Boĸ Kefe ºzel gºsterge modu ve cihazēn i­ 
yapēsēndaki diĵer g¿­ tasarruf modlarēnē yºnetir. 

ON ise: Cihaz t¿m modlarda g¿­ kazancē yapacak 
ĸekilde ­alēĸēr. 

OFF ise: Cihaz t¿m modlarda hi­bir g¿­ kazancē 
yapmadan ­alēĸēr. OFF ise ñ------ ñ modu da 
otomatik olarak iptal edilir. 

7. Filtreler: 

7.1 Denge hassasiyeti  (Off) 

On ise:Y¿kteki k¿­¿k deĵiĸimler (<2e) denge 
durumunu etkilemez 

Off ise: Standart ­alēĸma 

(Onaylē ise Off ve deĵiĸtirilemez.) 

8. Kalibrasyon: 

8.1 Kalibrasyon Katsayısı    

(Sadece kalibrasyon anahtarē ON ise deĵiĸtirilebilir.) 

8.2 Maksimum Çeker  

(Sadece kalibrasyon anahtarı ON 
ise değiĢtirilebilir.)   
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8.3 Taksimat   (1) 

0 : 3000 

1 : 2 x 3000 

2 : 3 x 3000 (Onaylē ise yok) 

3 : 6000 / 7500 (Onaylē ise yok) 

4 : 12000 / 15000(Onaylē ise yok) 

6 : 1500 

 (Sadece kalibrasyon anahtarē ON ise 
deĵiĸtirilebilir.) 

8.4 Kalibrasyon BoĢ Kefe Ġç Sayımı 

(Sadece kalibrasyon anahtarē ON ise 
deĵiĸtirilebilir.) 

8.5 Maksimum Çeker Birimi  (1) 

0 : g 

1 : kg 

2 : ton 

(Sadece kalibrasyon anahtarē ON ise 
deĵiĸtirilebilir.) 

8.6 Cihazın Kalibre Edildiği Yer çekim Ġvmesi
    (9.8022) 

(Sadece kalibrasyon anahtarē ON ise 
deĵiĸtirilebilir.)  

8.7 Cihazın Kullanılacağı Yer çekim Ġvmesi
     (9.8006) 

(Sadece kalibrasyon anahtarē ON ise 
deĵiĸtirilebilir.) 

8.8 Load Cell mV/V değeri   (2,0) 

(Sadece kalibrasyon anahtarē ON ise 
deĵiĸtirilebilir.) 

9. Röle ayarları:   
 Bu modelde yok. 

10.1 HaberleĢme ON/OFF  (On) 

ON   ise:  RS232  haberleĸmesi aktiftir. 

OFF ise:  RS232  haberleĸmesi yapēlmaz.  

(Sadece yazēcē ­ēkēĸlē modellerde aktive 
edilmelidir. Aksi taktirde      ER  8  hata mesajē 
ile karĸēlaĸēlēr.) 

10.2 Litre katsayısı (1,030)  

10.3 Sürekli gönder/gönderme (Off)
  Bu modelde yok. 

10.4 Litre yuvarlama katsayısı ()

 

    

   Yuvarlama Katsayēsē 

    0.1 0.2 0.5 1 2 

M
a
k
s
.
 
¢
e
k
e
r

 

150 Õ Õ Õ Õ X 

300 Õ Õ Õ Õ X 

600 - Õ Õ Õ X 

1500 X - Õ Õ Õ 

3000 X X - Õ Õ 

6000 X X X - Õ 

 

Õ Kalibrasyonda y¿klenir. 

Õ Kullanēlmasē uygundur. 

- Kullanēlmasē uygun deĵildir. 

X Kullanēlamaz. 

 (Sadece kalibrasyon anahtarē ON ise deĵiĸtirilebilir.) 

10.5 Ayrıntılı MüĢteri Raporu (Off) 

On ise: M¿ĸteri Bazlē Raporlamada m¿ĸteriye ait t¿m 
fiĸ bilgilerinin dºk¿m¿ yapēlēr. 

Off ise:M¿ĸteri bazlē raporlamada o m¿ĸterinin g¿n 
i­erisinde yapmēĸ olduĵu tartēm toplamēnē verir. 

10.6 Hafıza Silme  (0) 

Deĵeri ñ6ò yapēlēp ñFò tuĸuna basēldēĵēnda hafēzadaki 
t¿m bilgileri siler ve tekrar ñ0ò deĵerine dºner. 

11. Test menüsü:      Bu modelde yok. 

12. Diğer: 

12.1 Onaylı     (On) 

(Kalibrasyon anahtarē ON ise deĵiĸtirilebilir.) ON 
yapēlērsa ñONAYLIò koĸuluna baĵlē b¿t¿n ayarlar 
otomatik olarak fabrika ­ēkēĸ deĵerine getirilir. 

12.2  BaĢlangıç Gecikmesi (10sn)  (On)  

(Onaylē ise On ve deĵiĸtirilemez) 

12.3  Kalibrasyon Anahtarı   (Off)  

Kalibrasyon anahtarē OFF konumunda iken 
kalibrasyon anahtarēna baĵlē olan ayarlar 
deĵiĸtirilemez.  

OFF konumundan ON konumuna alēnabilmesi i­in 
ĸifre gerekmektedir. Bu iĸlem ile kalibrasyon 
anahtarē ON yapēlērsa, kalibrasyon saya­ deĵeri 1 
artar, cihazēn yasal kullanēmla ilgili m¿hr¿ 
bozulur. (Bakēnēz YASAL KULLANIM UYARILARI) 
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SERVĠS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER 

HATA MESAJLARI 

Er   3  : Bir süre bekleyin. Platformun üzerinde yük yok iken O  tuĢuna basın. Sorun ortadan 
kalkmamıĢ ise cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyor ise servis çağırın. 

Er   4  : Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyor ise servis çağırın. 

Er   6  : Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyor ise servis çağırın. 

Er   7  : Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyor ise servis çağırın. 

Er  12  :Tartı aletinin tarih ve saatini kontrol ediniz. Son alınan kayıttan önceki bir tarih olmamalıdır. 

 Alibi hafızasında karĢılaĢılan bir sorun nedeni ile gösterilmiĢ olabilir. Rapor aldıktan sonra kanıt hafızasını 
silin, cihazı kapatın ve yeniden açın. 

Er   15  : Bir süre bekleyin. Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyor ise servis çağırın 

Lo bAtt  : Akü (veya pil) bitti ise görülür. Tartı aleti çalıĢmaz. Bir an önce Ģarj etmelidir.  

Full  : (Ağırlık göstergesinde) : Ağırlık max çekerin üzerinde. 

n nnnnn   : Platform (yük taĢıyıcı) takılı değilken veya platformun üzerinde ağırlık varken tartı 
aleti açılmaya çalıĢılmıĢ olabilir. Platformun üzerini boĢaltın. (platform takılı değilse yerine takın) Gerekirse 
tartı aletini platform üzerinde yük yok iken bir daha açın. 

Platformun üzeri boĢ iken açıldığında da bu uyarı geliyorsa telefon ile merkez servise baĢvurun. 

Çıktılarınızda ġu Mesajı Görüyorsanız; 

 “ĶķLEM CĶHAZA KAYDEDĶLMEDĶ 

  KAYIT RAPORDA G¥R¦NMEZ 

  BU FĶķĶ SAKLAYINIZò 

Cihaz kanıt hafızasından okuma veya yazma esnasında hata ile karĢılaĢmıĢ ve o andan sonraki iĢlemleri 
hafızasına almayacaktır.  

Yazıcınıza yeni bir kağıt rulosu takın ve rapor alın. Tartı aleti içerisindeki tüm bilgileri size ayrıntısı ile 
raporlayacaktır. Cihazı düzeltmek için Menu 10.6 ile cihaz kanıt hafızasını temizleyiniz. Bu durumda eski 
kayıtlarınızı kaybedersiniz. Mutlaka önce rapor alınız.  
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SESLĠ UYARILAR 

Kısa bip sesi  :  Herhangi bir tuĢa basıldığında duyulan sestir 

Çift bip sesi : Ġlgili iĢlem esnasında kullanılmayan bir tuĢa basıldığını belirtir.  

Uzun bip sesi: Kısa bip sesi ile aynı tonda duyulur. Çift fonksiyonlu tuĢun ikinci fonksiyonunun 
gerçekleĢeceğini bildirir. 

Kısa bip ve farklı tonda uzun bip sesi  :Yapılmak istenilen iĢin gerçekleĢmediğini belirtir. Örneğin D  
sembolü yok iken T  tuĢuna basılırsa duyulur, dara alınmaz. 

10 Saniye Aralıklı Kısa bip sesi  : Akü zayıfladığında 10 saniyede bir bip sesi çıkararak sesli uyarı verir. Aynı 
zamanda akü sembolü yanıp söner. Bir süre sonra akünün biteceğini ve tartım yapılamayacağını belirtir. Bir 
an önce adaptör bağlanması gerekmektedir. Adaptör takmadan tartıma devam edilir ise bip sesi devam 

edecektir, bu uyarı F tuĢuna basılarak iptal edilebilir. Adaptörün çalıĢıp çalıĢmadığı üzerindeki kırmızı ıĢığa 

bakılarak kontrol edilmelidir 

 

TEKNĠK ÖZELLĠKLER 

Adaptör  : 220-240 VAC, 50 Hz giriĢ, 7,5 V DC çıkıĢ, 10 W 

Tartı Aleti elektriksel özellikler : 7.5 V DC, 6 W 

Metrolojik Özellikler : Tartı aleti üzerindeki plakada belirtilmiĢtir. 

ÇalıĢma Sıcaklığı : -10 °C ~ +40 °C 

 
 

FABRĠKA VE MERKEZ SERVĠS 

T¦M ELEKTRONĶK  M¦H. SAN. TĶC. LTD.  ķTĶ 

Ķstanbul Deri Oraganize Sanayi Bºlgesi 1. Yol H7 Parsel Orhanlē 34956 TUZLA/ ĶSTANBUL 

TEL: (216) 394 25 25 FAKS: (216) 394 83 82 

www.temterazi.com 

Not: En g¿ncel Yetkili Servis bilgilerini merkez servisten telefonla ºĵrenebilirsiniz. 
 

http://www.tumelektronik.com/
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GARANTi ġARTLARI 

¶ Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 2 YIL dır. 

¶ Malın bütün parçaları dahil olmak üzere firmamız tarafından garanti kapsamındadır. 

¶ Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 

en fazla 30 iĢ günüdür. Bu süre mala iliĢkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun 

olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı- 

üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren baĢlar. Malın arızasının 15 iĢ günü içerisinde 

giderilememesi halinde, imalatçı–üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, 

benzer özelliklere sahip baĢka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 

¶ Malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve iĢçilik gerekse montaj hatalarından dolayı 

arızalanması halinde iĢçilik masrafı, değiĢtirilen parça bedeli ya da baĢka herhangi bir ad altında 

hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 

¶ Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun 

mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya 

imalatçı-üreticisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir. Tüketiciler, bu rapora iliĢkin 

olarak bilirkiĢi tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili tüketici sorunları hakem heyetine 

baĢvurabilir. 

¶ Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; 

a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, iki yıl içinde kalmak kaydıyla, bir yıl 

içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana 

gelmesi veya iki yıl içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı 

sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, 

b) Tamir süresinin 30 günü aĢması, 

c) Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla 

satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği 

raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın 

ücretsiz değiĢtirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. 

¶ Bu maddenin (c) bendinde belirtilen raporun, tüketicinin baĢvuru tarihinden itibaren yedi gün 

içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi 

veya raporu kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine baĢvurarak 

mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir.  

¶ Garanti uygulaması sırasında değiĢtirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti 

süresi ile sınırlıdır. 

¶ Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar 

garanti kapsamı dıĢındadır. 

 

NOT: 
AĢağıdaki durumlarda cihaz GARANTĠ KAPSAMI DIġINDADIR: 

¶ Yetkili olmayan kiĢi ve kuruluĢlarca müdahale edilmesi durumunda, 

¶ Voltaj düĢüklüğü veya fazlalığından, uygunsuz elektrik tesisatından dolayı oluĢan arızalarda, 

¶ DüĢürme, yangın ve dıĢ etkenlerden oluĢan arızalarda (yüzeylerin çizilmesi ve kırılması, uygun 

olmayan temizleyiciler, sürekli sarsıntılı ortamda bulunma, rutubet, böcek, fare, v.s. ;) 

¶ AĢırı yükleme ve ani darbelerden oluĢacak arızalarda, 

¶ Satın aldığınız firma tarafından, garanti belgesi eksiksiz olarak doldurulmadığında.  

 

  



 

 

 

          T.C. 

SANAYĶ VE TĶCARET  

        BAKANLIĴI 
 

            T¦KETĶCĶNĶN VE 

     REKABETĶN KORUNMASI 

    GENEL M¦D¦RL¦Ĵ¦ 
 

GARANTĶ BELGESĶ 
             BASK¦L    TERAZĶ  

Belgenin Veriliĸ Tarihi ve Sayēsē : 09.07.2010 ï 86691 02.06.2009-69713 

Belgenin Ge­erlilik Tarihi  : 09.07.2012  02.06.2011 

Bu belgenin kullanēlmasēnda; 4077 sayēlē T¿keticinin Korunmasē Hakkēnda Kanun ve bu 

Kanuna dayanēlarak y¿r¿rl¿ĵe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarēna Dair Yºnetmelik 

uyarēnca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlēĵē T¿keticinin ve Rekabetin Korunmasē Genel 

M¿d¿rl¿ĵ¿ tarafēndan izin verilmiĸtir. 
 

Ķmalat­ē ve Ķthalat­ē Firmanēn 

¦nvanē  : T¦M ELEKTRONĶK M¦HENDĶSLĶK           

SANAYĶ VE TĶCARET  LTD. ķTĶ. 

Merkez Adresi   :Ķstanbul Deri Organize Sanayi Bºlgesi  

1.Yol H7   Parsel Orhanlē 34956 Tuzla 

ĶSTANBUL/TURKEY 

 

Telefonu  : 0 216 3942525 ĶMZA / KAķE : 

Faksē   : 0 216 3948382 

Malēn   : 

Markasē   : TEM 
 

Cinsi/Modeli  : ........................... 

Bandrol ve Seri No : ............................ 

Teslim Tarihi ve Yeri : ............................. 
 

Garanti S¿resi  : 2 Yēl 

Azami Tamir S¿resi : 30 Ķĸ G¿n¿ 

Satēcē Firmanēn :    Sezer TURHAN 

¦nvanē  :    Bakan a. 

Adresi   :    GEN.M¦D¦R YARD. 

Telefonu  :               

Faksē   :             

Fatura Tarihi ve No :     

TARĶH-ĶMZA-KAķE : 

YER   : 
 
 
Belgenin Doğruluğu www.sanayi.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir 
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